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Abstrakt: 
     Metodika obsahuje postup stanovení reziduální aktivity 90Sr ve vzorcích podzemních 
vod pomocí detektoru Timepix. Součástí postupu je chemický separační postup 
kombinující srážení kroky s iontovou a s extrakční chromatografií umožňující zpracovávat 
vysoké objemy vzorků s vysokou salinitou. Vlastní měření aktivity 90Sr je prováděno 
pomocí detektoru Timepix. Postup dosahuje detekčních mezí na úrovni NDA až 0,05 
mBq/L vody. 
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